Technicka dokumentacia: Navod na pouZitie

Stojan k malej lieGebnej lampe MediLight
Navod na pouzitie

Pred prvym pouzitim stojana malej lampy MediLight si pozorne precitajte tento navod k
obsluhe a oboznamte sa s jeho vlastnostami a moznostami pouzitia. Prosim vzdy dodrzujte
doleuvedené zasady!

o - Stojan je vyrobeny z hlinikovych
o N trubiek, klbova Cast’ z umelej hmoty.
Jeho pouzitie je jednoduché, ani starsi
ludia nemaji problém s jeho
nastavovanim. Pomocou stojana mozete
lieebni lampu MediLight T'ubovolne
naklanat a natacat. Lampa sa dd na
stojane zafixovat' v akejkol'vek polohe.
Umoziuji to vribkované upeviiovacie
gombiky na kiboch stojana. Stojan
obsahuje aj voditko pre napajaci kabel,
ktorym si mobzete -elektricky kabel
lampy prehladne pripevnit k ramenu
stojana. Stojan sa da pred pouzitim

vyklopit a po pouziti sklopit, co
zabezpeCi, ze jeho  skladovanie
nezaberie vela miesta v byte. Stojan

polarizacnej lampy MediLight mozete
| vidief' na obr.1.

Obr. 1 Stojan polariza¢nej lampy MediLight

Popis stojana lampy MediLight

Stojan sa sklada zo 4 hlavnych
Casti: podstavec, zvisld nosna tyc,
vodorovné naklaiiacie rameno a drziak
lampy.

Podstavec sa sklada ztroch noéh
navzajom natoCenych o 120°, ktoré sa
daji vyklopit. Podstavec je dodavany
v sklopenom stave, na obr.2 vidno
podstavec v obidvoch stavoch.

Obr. 2 Podstavec stojana lampy
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Zvisla nosna ty¢ je teleskopicky vystvatelna aumoziiuje
nastavit’ vy$ku uchytenia vodorovného ramena. Do seba zasuvatelné
zvislé tyGe su fixované zavitovou upeviiovacou Castou z umelej
hmoty.

Pod uvedenou upeviiovacou skrutkou je voditko pre kabel.
Vyhotovenie je znazornené na obr. 3.

Okrem moznosti vySkového nastavenia zvislej nosnej
teleskopickej tyCe disponuje stojan moznostou nastavit vodorovné
rameno Vv Iubovolnom uhle. Uhol nastavenia ramena a dizka
vysunutia sa da regulovat’ vd’aka kibu z umelej hmoty, vid’ obr. 4.
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Obr. 3 Zvisla teleskopicka

nosna ty¢ stojana
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Obr. 4 Kibova &ast’ stojana

Drziak lampy. Uchytenie liecebnej lampy MediLight o stojan je zabezpeené pomocou pruznej
gumenej objimky, ktora je pripevnend o strmefi. Strmeti spolu s lampou sa da naklanat’ a jeho poloha
zafixovat’ pomocou kridlovej matice, vid’ obr. 5.
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Obr. 5 Spinaci strmeii s objimkou stojana lampy MediLight Obr. 6 Nezat’aZujte nohy stojana!

Upozornenie: Pri zostavovani stojana opatrne dot'ahujte jednotlivé upeviiovacie matice!
Poskodenie zavitu nie je predmetom reklamacie.
V pripade, ze dojde k mechanickému poskodeniu, na toto poskodenie sa
nevztahuje reklamacia! (napr. zlomené nohy stojana)
Zaruka na stojan plati len s pouzitim biolampy MediLight.
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Pred prvym pouzitim stojana malej lampy MediLight si pozorne precitajte tento navod k
obsluhe a oboznamte sa s jeho vlastnostami a moznostami pouzitia. Prosim vzdy dodrzujte
doleuvedené zasady!

Stojan je vyrobeny z hlinikovych
trubiek, kibova Gast z umelej hmoty.
Jeho pouzitie je jednoduché, ani starsi
ludia nemaji problém s jeho
nastavovanim. Pomocou stojana mozete
liecebnu lampu MediLight T'ubovolne
naklanat a natacat. Lampa sa dd na
stojane zafixovat’ v akejkol'vek polohe.
Umoznuju to vrubkované upeviiovacie
gombiky na kiboch stojana. Stojan
obsahuje aj voditko pre napajaci kabel,
ktorym si mozete elektricky kabel
lampy prehladne pripevnit k ramenu
stojana. Stojan sa da pred pouzitim
vyklopit a po pouziti sklopit, ¢o
zabezpeCi, ze jeho  skladovanie
nezaberie vela miesta v byte. Stojan
polarizac¢nej lampy MediLight mozete
J vidiet’ na obr.1.

Obr. 1 Stojan polariza¢nej lampy MediLight

Popis stojana lampy MediLight

Stojan sa sklada zo 4 hlavnych
Casti: podstavec, zvisld nosna tyc,
vodorovné naklanacie rameno a drziak
lampy.

Podstavec sa skladd ztroch noéh
navzajom natoCenych o 120°, ktoré sa
daji vyklopit. Podstavec je dodavany
v sklopenom stave, na obr.2 vidno
podstavec v obidvoch stavoch.

Obr. 2 Podstavec stojana lampy
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Zvisla nosna ty¢ je teleskopicky vystvatelna aumoziiuje
nastavit’ vy$ku uchytenia vodorovného ramena. Do seba zastivate'né
zvislé tyGe su fixované zavitovou upeviiovacou Castou z umelej
hmoty.

Pod uvedenou upeviiovacou skrutkou je voditko pre kabel.
Vyhotovenie je znazornené na obr. 3.

Okrem moznosti vySkového nastavenia zvislej nosnej
teleskopickej tyCe disponuje stojan moznostou nastavit vodorovné
rameno Vv Iubovolnom uhle. Uhol nastavenia ramena a dizka
vysunutia sa da regulovat’ vd’aka kibu z umelej hmoty, vid’ obr. 4.
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Obr. 4 Kibova &ast’ stojana

Drziak lampy. Uchytenie liecebnej lampy MediLight o stojan je zabezpeené pomocou pruznej
gumenej objimky, ktora je pripevnend o strmefi. Strmeti spolu s lampou sa da naklanat’ a jeho poloha
zafixovat’ pomocou kridlovej matice, vid’ obr. 5.

> ol

Obr. 5 Spinaci strmeii s objimkou stojana lampy MediLight Obr. 6 Nezat’aZujte nohy stojana!

Upozornenie: Pri zostavovani stojana opatrne dot'ahujte jednotlivé upevitovacie matice!
Poskodenie zavitu nie je predmetom reklamacie.
V pripade, ze d6jde k mechanickému poskodeniu, na toto poskodenie sa
nevztahuje reklamacia! (napr. zlomené nohy stojana)
Zaruka na stojan plati len s pouzitim biolampy MediLight.
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